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INSPEKTION BEI ERHALT

Den Sauerstoffmonitor von Precision Medical, Inc. aus der Verpackung
nehmen und auf Schaden untersuchen. Sind Schaden vorhanden, das Geréat
NICHT VERWENDEN und den Lieferanten des Gerats kontaktieren.

VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

Der Sauerstoffmonitor von Precision Medical, Inc. ist fir die kontinuierliche,
direkte Uberwachung von Sauerstoffgemischen in vielen verschiedenen
medizinischen Anwendungsbereichen bestimmt, u. a. in der Anasthesiologie
(z. B. bei Anasthesieapparaten), Beatmungsgeraten (z. B. Respiratoren,
Ventilatoren, padiatrische Inkubatoren) und Sauerstofftherapie (z. B.
Sauerstoffzelte).

NUTZERPROFIL

Der Sauerstoffmonitor muss von entsprechend geschulten medizinischen
Fachkraften unter Aufsicht oder Anordnung eines Arztes im Krankenhaus
(bzw. in dem jeweiligen klinischen Umfeld) verwendet werden. Der
Sauerstoffmonitor von Precision Medical, Inc. ist nicht fir die Verwendung
beim Transport bestimmt. Das Gerat dient nicht als Sauerstoffquelle.

VOR DER VERWENDUNG DIESES GERATS ALLE
ANWEISUNGEN LESEN

In diesem Handbuch werden dem Fachpersonal Anweisungen zur Installation
und zum Betrieb des Sauerstoffmonitors gegeben. Diese Informationen
dienen lhrer Sicherheit und zum Schutz des Sauerstoffmonitors vor
Beschadigungen. Wenn Sie etwas in diesem Handbuch nicht verstehen,
verwenden Sie das Gerat NICHT und setzen Sie sich mit lhrem Lieferanten
in Verbindung.

SICHERHEITSINFORMATIONEN - WARN- UND

VORSICHTSHINWEISE

A Weist auf eine unmittelbar bevorstehende gefahrliche
| GEFAHR | Situation hin, die, falls sie nicht verhindert wird, zum
Tode oder zu ernsthaften Verletzungen fuhrt.

A Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin,
| WARNUNG | die, falls sie nicht verhindert wird, zum Tode oder zu
ernsthaften Verletzungen fiihren kann.

A Weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation
| ACHTUNG | hin, die, falls sie nicht verhindert wird, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen flhren kann.

| ACHTUNG | Wird dieses Zeichen ohne das Sicherheitshinweissymbol
verwendet, wird hiermit auf eine mdglicherweise

gefahrliche Situation hingewiesen, die, falls sie nicht

verhindert wird, zu Sachschaden flhren kann.

Oxvyeen MoniTor
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PM5900 in Bezug auf einen elektrischen Schlag, Brandgefahr
und mechanische Gefahren gemass ANSI/AAMI ES60601-1
(2005, 3. Ed), Nr. CAN/CSAC22.2 60601-1 (2008) 62NA

Befolgen Sie Betriebsvorschriften

Allgemeines obligatorisches Aktions-Zeichen

Kalibrierung

Kalibrierung fehlgeschlagen

Audiowarnung pausiert

Schwache Batterie

Kontrolle

DA 4 4D

Gesperrt

AN

Sauerstoff-Sensor

~|

Durchlauf

WX

Dieses Gerat enthalt moglicherweise elektrische
Komponenten, die flr die Umwelt geféhrlich sind. Entsorgen
Sie Gerat NICHT im Hausmidill. Treten Sie mit Ihrer lokalen
Abfallwirtschaft fur Beseitigung der elektronischen Ausristung
in Verbindung.

&ONLY

ACHTUNG! Laut US-Bundesgesetz ist der Verkauf dieses
Produkts nur auf arztliche Anordnung gestattet.

Q3

Symbol weist darauf hin, dass das Gerat den Anforderungen
der Verordnung 93/42/EWG beziiglich Medizinprodukten und

0088 allen internationalen Normen entspricht.
Eindringen von Flussigkeit - Tropfwasser (senkrecht fallende
IPX1 Tropfen) darf das Gerét bei aufrechter Aufstellung nicht

beschadigen.

Oxvyeen MoniTor

3




A GEFAHR

Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als lebensrettendes oder
lebenserhaltendes Gerat vorgesehen.

A VAROITUS

Nur geschultes, qualifiziertes medizinisches Personal unter direkter Aufsicht
eines zugelassenen Arztes sollte den Sauerstoffmonitor bedienen.
Verwenden Sie diesen Sauerstoffmonitor nur fir den vorgesehenen Zweck,
wie in diesem Handbuch beschrieben.

Medizinischer Sauerstoff sollte die Anforderungen von USP erflllen.

Befolgen Sie immer die ANSI- und CGA-Standards flir medizinische
Gasprodukte, Durchflussmesser und Sauerstoffbehandlung.

Der Sauerstoffmonitor sollte von einem qualifizierten Krankenhaus- / Handler-
Servicetechniker oder von Precision Medical, Inc. gewartet werden.

Das Alarmgitter auf der Ruckseite des Sauerstoffmonitors NICHT blockieren.
NICHT in der Nahe von Flammen oder brennbaren / explosiven Substanzen,
D&mpfen oder Atmosphére verwenden.

Lassen Sie KEINE Uberschlssige Lange des Kabels in der Nahe von Kopf
oder Hals des Patienten. Dies kdnnte zu Strangulation fuhren. Uberschussiges
Kabel an der Bettschiene oder an einem geeigneten Gegenstand befestigen.
Verwenden Sie den Oxygen Monitor NICHT mit einem Kabel, das abgenutzt,
gerissen oder beschadigt ist.

Installieren Sie den Sensor niemals an einem Ort, an dem der Sensor dem
ausgeatmeten Atem oder Sekret des Patienten ausgesetzt ist, es sei denn,
Sie beabsichtigen, den Sensor, den Durchflussableiter und den T-Adapter zu
entsorgen.

UnsachgemaBer Gebrauch dieses Geréats kann zu ungenauen
Sauerstoffmessungen fuhren

Gerat nur zur Verwendung mit trockenem Gas vorgesehen.

Vor dem Gebrauch mussen alle Personen, die den Sauerstoffmonitor
benutzen, grindlich mit den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen
Informationen vertraut gemacht werden. Die strikte Einhaltung der
Bedienungsanleitung ist Voraussetzung flr eine sichere und effektive
Produktleistung. Dieses Produkt funktioniert nur wie vorgesehen, wenn es
gemanB den Bedienungsanleitungen des Herstellers installiert und betrieben
wird.

Verwenden Sie nur Originalzubehdr und Ersatzteile von Precision Medical Inc..
Andernfalls kann die Leistung des Analysators stark beeintrachtigt werden.
Die Reparatur dieses Gerats muss von einem qualifizierten Servicetechniker
durchgefuhrt werden.

Kalibrieren Sie den Sauerstoffmonitor wochentlich, wenn er in Betrieb ist, oder
wenn sich die Umgebungsbedingungen erheblich andern. (Héhe, Temperatur,
Druck, Feuchtigkeit.

Die Verwendung des Sauerstoffmonitors in der Nahe von Geréten, die
elektrische Felder erzeugen, kann zu fehlerhaften Messungen fuhren.
Obwohl der Sensor dieses Gerats mit verschiedenen Anasthesiegasen wie
Lachgas, Halothan, Isofluran, Enfluran, Sevofluran und Desfluran getestet
wurde und eine annehmbar geringe Interferenz aufweist, ist das Gerat in
seiner Gesamtheit (einschlieBlich Elektronik) nicht fir den Einsatz in der
Vorhandensein eines brennbaren Anésthesiegemisches mit Luft oder mit
Sauerstoff oder Lachgas. Nur die Sensorflache, der Stromungsumlenker und
der “T” -Adapter durfen mit einem solchen Gasgemisch in Kontakt kommen.
Es ist keine Modifikation dieses Geréts erlaubt.

Oxvyeen MoniTor
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A HUOMIO

werden.

* Der Sauerstoffmonitor enthalt magnetische, eisenhaltige Materialien, welche
die MRT-Befunde beeinflussen kénnen.

* Den Sauerstoffmonitor an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren, wenn
er nicht verwendet wird.

* NICHT verwenden, wenn Verschmutzungen oder Verunreinigungen an oder

nahe dem Sauerstoffmonitor oder den Verbindungsstiicken vorhanden sind.

NIEMALS in einem Bereich rauchen, in dem Sauerstoff verabreicht wird.

NICHT mit aromatischen Kohlenwasserstoffen reinigen.

NICHT im Dampfautoklaven sterilisieren.

NICHT mit Ethylenoxid (EtO) sterilisieren.

Der Sauerstoffmonitor oder Sensor darf NICHT in FlUssigkeiten getaucht

TECHNISCHE DATEN

Grundgeratdaten

Abmessungen: (Monitor ohne Kabel und Sensor)

Lange:

Breite:

Hohe:

Kabellange:
Gewicht:

Gerate-Gewicht:

Versand-Gewicht:
Betriebsbedingungen:

Temperatur:

Hohe:
Lagerbedingungen:

Temperatur:

Luftfeuchtigkeit:

Leistungsanforderungen:

Batterielebensdauer:

Umleiteranpassung:
Messbereich:
Auflésung
Genauigkeit und

Linearitat:
Gesamtgenauigkeit:

Reaktionszeit:

Aufwarmzeit:

4,36 cm (1.72")

9,04 cm (3.56")

13,82 cm (5.44")

3,05m (10 ft.) (fully extended)

0,50 kg (1.11 Ibs) (SchlieRt ein: Sauerstoffmonitor,
Sensor, Batterien und Kabel)

0,75 kg (1.64 Ibs)

10°C - 45°C (50°F- 113°F)
Meeresspiegel bis 2438 m

-15°C- 50°C (5°F - 122°F)
0 - 95% nicht kondensierend
4 AA Alkaline Batterien (4 x 1,5 Volt) 6 VDC

ungefahr 2000 Stunden
(Dauerbetrieb ohne Alarmzustand)

passend fir Industriestandard, 15 mm “T” Adapter
0,0 - 100% Sauerstoff

0,1 Inkremente

+ 1% des Skalenendwerts bei konstanter Temperatur,
rel. Druck und Druck bei Kalibrierung im vollen
Skalenbereich

+ 3,0% tatsachlicher Sauerstoffgehalt tiber den
gesamten Betriebstemperaturbereich

90% des Endwerts in weniger als 12 Sekunden bei
25°C (77°F)

keine erforderlich

Oxveen MoniTor
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Klassifikationen

Schutz gegen
elektrischer Schock:

Schutz gegen Wasser:
Arbeitsweise:
Sterilisation:
Entziindbare

Anésthetikummischung:

Anzeige fiir schwache
Batterie:

Alarmsystem:

Unterer Alarmbereich:

Oberer Alarmbereich:
Einstellung zur
Deaktivierung der oberen
Alarmgrenze:
Alarmgenauigkeit:
Patientenkontakt:

Sensordaten
Sensortyp:

Lebensdauer des Sensors:

Intern angetriebene Ausriistung

IPX1 (Tropfsicher)
Kontinuierlich
Nichtsteriles Gerat

Nicht geeignet fir den Gebrauch in Gegenwart einer
brennbaren Anasthesiemischung

Symbol fiir schwache Batterie {4 auf dem
Grafikbildschirm und akustischer Alarm

Obere/Untere Alarmgrenze, rot blinkende LED- Anzeigen
und Grafiken sowie ein akustischer Alarm (nominal 68 db
auf 1 Meter)

*15% - 99% Sauerstoff

(*Erfordert Extraaktion,um unter 18% einzustellen)

18% - 100% Sauerstoff

Uber 100 % (,---“ erscheint auf der Anzeige)

angezeigter Wert +0,1
Indirekter Kontakt tiber das Gas, das die Sensor-
Probenahmestelle durchlauft.

Galvanischer Sauerstoffsensor (Brennstoffzelle)
Precision Medical Artikelnummer (504877)

> 1.000.000 %-0O2-Stunden (Sauerstoffprozent x
Stunden)

Anderung der technischen Daten vorbehalten.

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN
BEDIENELEMENTE DES SAUERSTOFFMONITORS

Obere Alarmgrenze
Einstelltaste

Oben
Unten

Untere Alarmgrenze
Einstelltaste

Power-
Taste

TastensperreTaste

Kalibrierungstaste

LED fur Obere
Alarmgrenze

LED fur Untere
Alarmgrenze

Sensorkabelanschluss

Alarm-Schaltungstaste

Oxvyeen MoniTor



BEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

Netz-Taste

Die Powertaste schallet Sauerstoff-Monitor an und
aus. Die Tastensperre muss entriegelt werden, bevor
der Sauerstoff-Monitor ausgeschaltet werden kann.

Tastensperre-Taste

=)

Durch Dricken der Tastensperre-Taste wird die
Tastatur "entriegelt” oder "gesperrt” werden. Wenn
die Tastatur "entriegelt” ist, kbnnen Anderungen
an den gespeichert Einstellungen vorgenommen
werden. Wenn die Tastatur "gesperrt” ist, kdnnen
keine Anderungen vorgenommen werden.

Alarm-
Stummschal-
tungstaste

Wenn das Gerat Alarm gibt, kann durch Driicken der
"Alarm-Stummschaltungstaste” der akustische Alarm
fir 120 Sekunden pausiert werden. Der optische
Alarm wird weiterhin auf dem Display angezeigt.

> &

Allgemeine Warnung

Kalibrier-ungstaste

<

Das Dricken der Kalibrierungs-Taste kalibriert den
Sauerstoff-Monitor mit Luft oder Sauerstoff.

Einstelltaste fiir
Untere Alarm-

Driicken Sie die "Untere Alarmgrenze”-Einstelltaste,
wenn die Tastatur entriegelt ist - der untere Alarm-
Sollwert blinkt. Die untere Alarmeinstellung kann
mit den AUF-/AB-Tasten justiert werden. Wenn

die untere Alarmeinstellung geandert wurde,

grenze speichert das Driicken der Taste die Einstellung. Der
Sauerstoff-Monitor speichert auch die Einstellung
'ﬂ_ und schaltet zum Normalbetrieb um, wenn keine
M Tasten innerhalb 10 Sekunden gedriickt werden. Die
untere Alarm ist justierbar bis zu 18% Sauerstoff..
Hinweis: Werkseinstellung = 18% Sauerstoff.
LED Wenn die untere Alarmgrenze unterschritten wird,
fiir untere blinkt die rote LED und gleichzeitig ertdnt ein

Alarmgrenze

akustischer Dreifachimpuls-Alarm.

Oxvyeen MoniTor




BEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

Einstelltaste fiir
Obere Alarm-
grenze

A

iy

Driicken Sie die "Obere Alarmgrenze”-Einstelltaste, wenn
die Tastatur entriegelt ist - der obere Alarm-Sollwert blinkt.
Die Einstellung der oberen Alarmgrenze kann mit den AUF-/
AB-Tasten justiert werden. Wenn die obere Alarmeinstellung
geéndert wurde, speichert das Dricken der Taste die
Einstellung. Der Sauerstoff-Monitor speichert auch die
Einstellung und schaltet zum Normalbetrieb um, wenn
keine Tasten innerhalb 10 Sekunden gedrlckt werden. Die
obere Alarmgrenze kann bis zu 100% Sauerstoff eingestellt
werden. Um die Einstellung der oberen Alarmgrenze zu
deaktivieren, stellen Sie die obere Alarmgrenze auf ber
100% ein. Striche (---) werden neben der "Oben”-Taste auf
der LCD-Anzeige angezeigt.

HINWEIS: Wenn der obere Alarm deaktiviert ist, erscheinen
neben der Oben-Taste auf dem LCD-Display Striche (---). Der
untere Alarm funktioniert weiterhin.

HINWEIS: Werkseinstellung = 50% Sauerstoff.

LED Wenn die obere Alarmgrenze Uberschritten wird, blinkt
fiir obere Alarm- | die rote LED und gleichzeitig ertont ein akustischer
grenze Dreifachimpuls-Alarm.
Auf- und Abwérts-
Pfeiltasten Die Auf-/Ab-Tasten werden in Verbindung mit den gesetzten

Alarmgrenzen verwendet. Das Dricken einer dieser Tasten
&ndert den Alarm-Sollwert um 1% bzw. um 5%, wenn die
Taste ununterbrochen gedriickt wird.

Sensorkabelan-schluss

Kabelanschluss fur Verbindung zwischen Sauerstoffmonitor
und Sauerstoffsensorkabel..

LCD-ANZEIGE DES SAUERSTOFFMONITORS

Einstellwert fiir

% Sauerstoff

Obere Alarmgrenze\

Kalibrierungsmodus

Sauerstoff-

konzentration ~ == =
S

PflichtmBnahme

Einstellwert fir Utere _|
Alarmgrenze
Gesperrt-Symbol —|

| - Indikator fur Obere Amarmgrenze

@10:37’/0 vQ\\ Kalibrierung fehlgeschlagen
™ Bestanden

\*0 <({4°‘/ Sensor priifen

] m] 4— Indikator fir Untere
LI ' Amarmgrenze

\L@ D Zﬁk/lndikatorf[]rAlarm—

‘?7 stummschaltung

Batterieanzeige

Oxvyeen MoniTor
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KOMPONENTEN DES SAUERSTOFFSENSORS

<«— Spiralkabel

<

< Scherungsring

-~

"« Sauerstoffsensor

 —

“<— T-Stiick

Flowdiverter

BEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

Spiralkabel mit
Steckern

Das Spiralkabel ist ausreichend lang, um den
Sauerstoffsensor etwa 3 m vom Sauerstoffmonitor
entfernt aufzustellen. Das Kabel hat an beiden Enden
Stecker.

Sicherungsring

Am Stecker ist ein Sicherungsring, der bei
eingestecktem Stecker festgezogen werden muss.

Sauerstoffsensor

galvanischer Sauerstoffsensor

Flowdiverter

Armatur flr den Anschluss einer Sauerstoffquelle.

T-Stiick

Das T-Stiick ist ein Adapter fir die Verbindung des
Sauerstoffsensors und Flowdiverters mit einem
Sauerstoffzuleitungskreislauf.

Anmerkung: Der T-Stlick Adapter ist nur
fur den Gebrauch mit einem Patienten

bestimmt.

Oxvyeen MoniTor




BATTERIE-INSTALLATION

A ACHTUNG
NUR Alkali-Mignonzellen (Typ AA) verwenden.

1. In der Mitte der Oberkante des Batteriefachdeckels driicken und den
Deckel nach unten abziehen.

2. Falls zutreffend, die alten Batterien herausnehmen.

3. Vier (4) neue Alkali-Mignonzellen (Typ AA) einlegen und auf die am
Boden des Batteriefachs gedruckte Ausrichtung der Pole achten.

4. Den Batteriefachdeckel wieder anbringen, so dass dieser am Monitor
einschnappt.

ZEICHNUNG ZUR BATTERIE-INSTALLATION

Alarm-Offnung

P
Batteriefachdeckel
x Montageblock
Batteriefach
(4 Alkali-
Mignonzellen
(Typ AA))
BEDIENUNGSANLEITUNG

A ACHTUNG

Sauerstoffmonitor, Sensor und Kabel missen vor der Verwendung
auf Anzeichen von Beschadigungen tberprift werden. Wenn
Beschadigungen gefunden werden, NICHT VERWENDEN.

A WARNUNG

Vor der Installation und Inbetriebnahme des Sauerstoffmonitors dieses
Benutzerhandbuch lesen.

Oxvyeen MoniTor
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KURZANLEITUNG ZUM EINRICHTEN DES GERATES

4 Alkali-Mignonzellen (Typ AA) einlegen.

1.
2. Sauerstoffsensor und Flowdiverter anschliel3en.
3.
4
5

Spiralkabel anschliel3en.

. Sauerstoffmonitor kalibrieren.
. Obere und untere Alarmgrenzen einstellen.

ANSCHLIESSEN DES SENSORS

A ACHTUNG

Den Sauerstoffsensor und den Flowdiverter auf Anzeichen

von Beschadigungen oder Elektrolytlecks Uberprifen. Wenn
Beschadigungen gefunden werden, NICHT VERWENDEN.

NUR einen von Precision Medical, Inc. vorgegebenen
Sauerstoffsensor verwenden.

Der Sauerstoffsensor darf nicht in Gegenwart von brennbaren
Anasthetika, wie Diethylether oder Cyclopropan, verwendet werden.

A ACHTUNG

NICHT versuchen, den Sauerstoffsensor zu 6ffnen oder zu reparieren.
Das im Sensor enthaltene Elektrolyt ist &tzend und bleihaltig.

NICHT mit der Haut in Kontakt kommen lassen. Im Falle eines Kontakts
den betroffenen Bereich mit Wasser abwaschen.

Den Sensor regelmaRig einer Leckprifung unterziehen. Wenn am
Sensor undichte Stellen gefunden werden, muss ein NEUER Sensor
verwendet werden. Undichte oder gebrauchte Sensoren missen im
Einklang mit den 6értlichen Bestimmungen gehandhabt und entsorgt
werden. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage von Precision Medical,
Inc. erhaltlich.

Wenn der Sauerstoffsensor mit Beatmungsschlauchen verwendet wird,
muss der Flowdiverter am Sensor angebracht und mit dem T-Stiick
verwendet werden.

Der Sauerstoffsensor muss installiert werden, bevor der
Sauerstoffmonitor verwendet werden kann.

5.

6.

Oxveen MoniTor

. Den Flowdiverter an der Unterseite des Sauerstoffsensors einschrauben

und festziehen.

Bei Verwendung des T-Stlicks den Flowdiverter am T-Stlick anschlief3en.
Ein Ende des Spiralkabels an der Oberseite des Sensors anbringen und
mit dem Sicherungsring festziehen.

Das andere Ende des Spiralkabels in den Sensorkabelanschluss an

der rechten Seite des Sauerstoffmonitors einstecken und durch den
Sicherungsring festziehen.

Etwa 20 Minuten warten, bis sich der neue Sensor in seinem neuen
Umfeld stabilisiert hat.

Den Sauerstoffmonitor mit dem neuen Sensor kalibrieren.
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A ACHTUNG

Der Sauerstoffmonitor muss vor jeder Verwendung und nach jedem Auswechseln
des Sauerstoffsensors oder der Batterien kalibriert werden.

Der Precision Medical Sauerstoffmonitor kann nur mit 100 % Sauerstoff oder
20,9 % Sauerstoff (Raumluft) exakt kalibriert werden. Bei Verwendung anderer
Konzentrationen sind die Ablesungen ungenau.

Eine Kalibrierung mit normaler Luft wird nicht empfohlen, auBer der Sensor
kann an eine bekannt saubere Luftquelle ausgesetzt werden. Die Raumluft in
Krankenhausern ist meistens zu stark mit Sauerstoff angereichert.

Fir die Kalibrierung des Sauerstoffmonitors sollte ein mit den tblichen klinischen
Anwendungen vergleichbarer Druck und Durchfluss verwendet werden.

Vor Beginn der Kalibrierung des Sauerstoffmonitors muss eine stabilisierte
Ablesung der Sauerstoffkonzentration mit nicht mehr als 0,2 % Abweichung
vorhanden sein.

Den Sauerstoffmonitor NICHT in befeuchtetem Gas kalibrieren, da

der Wasserdampf dazu fUhrt, dass eine niedrigere als die tatsachliche
Sauerstoffkonzentration angezeigt wird.

KALIBRIERUNG

1.

7.

Den Sensor mit angebrachtem Flowdiverter und Kunststoff-T- Stiick in den
Gasstrom von 100 % Sauerstoff (gemafl USP) oder Raumluft geben. Die
hochste Genauigkeit wird erzielt, wenn 100 % Sauerstoff gemafy USP mit
konstantem Druck und Fluss verwendet wird.

Mindestens 20 Sekunden warten, bis der Sauerstoff die Leitung gesplilt hat.
Dann den Sauerstoffmonitor durch Driicken der (£ POWER-Taste
einschalten.

Warten, bis sich die Anzeige der Sauerstoffkonzentration stabilisiert hat. Die
Ablesung sollte nicht mehr als 0,2 % abweichen.

Die Taste L&) drlicken, um die Tasten zu ENTRIEGELN.

Driicken Sie die (¥ CAL-Taste. Auf de Display erscheint "CAL @ Air”

oder "CAL @ 100” Sauerstoff. Wenn "V ” erscheint, ist die Kalibrierung
abgeschlossen. Die Sauerstoffkonzentration wird in einem Gasprozentwert
angezeigt werden. Driicken Sie @] LOCK / UNLOCK um die Kalibrierdaten
zu speichern. Wenn keine Tasten innerhalb von 3 Sekunden gedruckt
werden, wird die Einstellung gespeichert, und die Tastatur gesperrt.

Den Sauerstoffsensor von der Sauerstoffzufuhr abnehmen und bestatigen,
dass auf der Anzeige 19 - 22 % Sauerstoff in Raumluft angezeigt wird.

EINFLUSS DER TEMPERATUR:

Temperatureinflisse kdnnen wie folgt minimal gehalten werden:

1.
2.
3.

Bei Verwendung in einem Atmungskreis sollte der Sauerstoffsensor
stromabwarts vom Heizelement platziert werden.

Ausreichend zeit einrdumen, damit sich der Sauerstoffsensor bei
Raumtemperatur stabilisieren kann.

Die Kalibrierung sollte bei einer Temperatur erfolgen, die der Temperatur
im klinischen Einsatzbereich gleich kommt.

AUSWIRKUNGEN VON HOHEN- / LUFTDRUCKANDERUNGEN

Dieses Gerét gleicht Anderungen des Luftdrucks nicht automatisch aus. Die
Kalibrierung des Monitors muss durchgefuhrt werden, wenn sich die Hohe,
bei der das Gerat verwendet wird, mehr als 500 FuR andert.

Oxvyeen MoniTor
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EINFLUSS DER LUFTFEUCHTIGKEIT:

Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird die Sauerstoffkonzentration verdiinnt, wobei der
vom Sauerstoffsensor Uberwachte Sauerstoffgehalt reduziert wird.

Hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Kondensation am Sauerstoffsensor fiihren,
wobei die Durchgénge blockiert und die Wirksamkeit des Sauerstoffsensors
reduziert werden kdnnen.

A ACHTUNG

Die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit auf den Sensor kdnnen wie folgt
reduziert werden:

» Den Sauerstoffsensor NICHT in einem Umfeld verwenden, in dem die
Luftfeuchtigkeit mehr als 95 % betragt.

» Bei Verwendung in mit Beatmungsschlduchen den Sauerstoffsensor
stromabwarts vom Befeuchter anbringen.

EINFLUSS VON DRUCK:

A ACHTUNG

Der Sauerstoff-Monitor wird nicht mit automatischem
Luftdruckausgleich ausgerustet.

Wenn der Sauerstoffsensor in mit Beatmungsschlauchen verwendet

wird, werden die abwechselnden Atemdruckzyklen als Anstieg der
Sauerstoffkonzentration erfasst. Dabei liegt keine tatsachliche Veranderung
der Konzentration vor, sondern es hat nur den Anschein aufgrund der
Druckveranderung.

Zur Reduzierung der Mdéglichkeit von falschen Ablesungen aufgrund von
Druckeinflissen wird Folgendes empfohlen:

Kalibrierung des Precision Medical Sauerstoffmonitors unter Verwendung
von 100 % Sauerstoff oder Raumluft mit gleichem Druck und Fluss wie das
Uberwachte Gas.

EINFLUSS VON ANASTHETISCHEN GASEN:

ANASTHETIKUM TEST- KONZENTRATION Sauerstoff-
KONZENTRATIONS-
FEHLER

Helium 50%, Rest Sauerstoff 0%

Stickstoffoxid 80%, Rest Sauerstoff 0%

Kohlenstoff- 10 %, loput happea 0%
dioxid 10%, Rest Sauerstoff 0%
Halothan 4% <1.5% Sauerstoff*
Enfluran 5% <1.5% Sauerstoff*
Isofluran 5% <1.5% Sauerstoff*
Sevofluran 5% <1.5% Sauerstoff*
Desfluran 15% <1.5% Sauerstoff*

Testgemisch =30 % O 2 und 70 % N 2 O, aufer wenn anderweitig angegeben.
* Je nach Konzentrationen und Dauer sind unterschiedliche Fehler méglich.

Oxveen MoniTor 3




Diese Ergebnisse erfiillen oder Gbertreffen die Anforderungen nach I1ISO 7767
und DIN EN 12598.

A ACHTUNG

Der Sauerstoffsensor darf nicht in Gegenwart von brennbaren
Anasthetika, wie Diethylether oder Cyclopropan, verwendet werden.

ALARME

Der Precision Medical, Inc. Sauerstoff-Monitor speichert die die eingestellte
obere und untere Alarmgrenze im Speicher, auch wenn der Sauerstoff-
Monitor ausgeschaltet wird.

Der Sauerstoffmonitor ist so ausgelegt, dass er die Uberschreitung der
oberen und unteren Alarmeinstellungen verhindert. Die untere Alarmgrenze
kann nicht Uberhalb der oberen Alarmgrenze und die obere Alarmgrenze
kann nicht unterhalb der unteren Alarmgrenze eingestellt werden.

Position des Betreibers - Optische Warnungen werden am besten in einer
Entfernung von 1 m oder weniger vom Sauerstoffmonitor mit den folgenden
Bedingungen betrachtet:

— der Betreiber hat eine Sehscharfe von 0 auf der logMAR Skala oder
(von 20/20) Vision 6-6 (gegebenenfalls korrigiert),

— der Standpunkt ist in der Position des Betreibers oder an
irgendeinem Punkt innerhalb eines Winkels von 30° zur Achse, die
zur Mitte der Flache der Uberwachungsanzeige horizontal ist und

— die umgebende Helligkeit im Bereich von Ix 100 bis 1 Ix 500.
EINSTELLEN DER ALARMGRENZEN:

A WARNUNG

Die Alarmgrenzen nicht auf extreme Werte einstellen, die das
Alarmsystem nutzlos machen kénnen.

1. Das Gerat an der Power-Taste Y einschalten.
2. Die (8] Taste “Tastensperre” driicken.

3. Einstellen der OBEREN Alarmgrenze: Die Taste fur die OBERE
ALARMGRENZE ¢} einmal driicken. Die AUF- und ABWARTSPFEILE
(+]3] driicken, bis der gewunschte Wert neben dem Aufwartspfeil oben
rechts auf der Anzeige angezeigt ist. Wenn eine Pfeiltaste gedruckt
gehalten wird, verandert sich der Wert in Stufen von 5. Die Taste fur
die OBERE ALARMGRENZE L) erneut driicken, um die Einstellung zu
speichern. So lange der Wert blinkt, kann dieser noch verédndert werden.
Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrlckt wird, speichert der
Sauerstoffmonitor die Einstellung und kehrt in den Tastensperren-Modus
zuruck.

Oxvyeen MoniTor
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4.

5.
6.

Einstellen der UNTEREN Alarmgrenze: Die Taste fur die UNTERE
ALARMGRENZE (] einmal driicken. Die AUF- und ABWARTSPFEILE
(]3] drticken, bis der gewiinschte Wert neben dem Abwartspfeil unten
rechts auf der Anzeige angezeigt ist. Wenn eine Pfeiltaste gedruckt
gehalten wird, verandert sich der Wert in Stufen von 5. Die Taste fur die
UNTERE ALARMGRENZE *J erneut driicken, um die Einstellung zu
speichern. So lange der Wert blinkt, kann dieser noch verandert werden.
Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrlckt wird, speichert der
Sauerstoffmonitor die Einstellung und kehrt in den Tastensperre-Modus
zurlck.

Die Anzeige durch Drlcken der Taste TASTENSPERRE &) sperren.

Die OBERE Alarmgrenze kann deaktiviert werden, indem die OBERE
Alarmgrenze auf Uber 100 % eingestellt wird. In diesem Fall erscheint
neben dem Aufwartspfeil auf der Anzeige ,---“. Die UNTERE
Alarmgrenze funktioniert normal, wenn die OBERE Alarmgrenze
deaktiviert ist.

ALARMSITUATION:
Bei einem Alarm fir OBERE oder UNTERE Alarmgrenze.

1.
2.
3.
4.

Es ertdnt ein Alarmton im Dreiertakt.

Die LED-Anzeige blinkt.

Die eingestellten Werte flr die obere/untere Alarmgrenze blinken.
Die AUF- (1. oder ABWARTSPFEILE (] werden dunkel.

Durch Drticken der (&) Alarmstummschaltungstaste wird der akustische
Alarm 120 Sekunden lang ausgeschaltet. Wenn die Alarmsituation nach 120
Sekunden weiterhin besteht, ertont der Alarm erneut.

REINIGUNG

A ACHTUNG

NICHT im Dampfautoklaven sterilisieren.
Den Sauerstoffmonitor NICHT in Fllssigkeiten eintauchen.
KEINE starken Losungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

KEINE Flussigkeit in den Sauerstoffmonitor oder Sauerstoffsensor
eindringen lassen. Dadurch wiirde der Sauerstoffmonitor bzw. der
Sauerstoffsensor beschadigt und die Garantie nichtig werden.

1. Vor der Reinigung alle Verbindungen trennen.

3.

Oxveen MoniTor

Ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser befeuchten und
die Aulienflachen des Sauerstoffmonitors und des Spiralkabels damit
abwischen.

Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

15



WARTUNG
AUSWECHSELN DES SENSORS
Hinweis ,SENSOR-INSTALLATION*

A Hinweis ,,SENSOR-INSTALLATION“

Der Sensor darf nur von qualifiziertem medizinischem Personal
ausgewechselt werden.

BATTERIEWECHSEL

Wenn ,LO BATTERY* L4 angezeigt wird, mussen die Batterien gewechselt
werden.
Hinweis ,BATTERIE-INSTALLATION®.

WARENRUCKSENDUNGEN

Fir Warenriicksendungen wird eine Riicksendegenehmigungs- (RgA-)
Nummer bendtigt; setzen Sie sich diesbezliglich mit Precision Medical, Inc.
in Verbindung. Alle Riicksendungen missen in abgedichteten Behaltern zur
Vermeidung von Schaden verschickt werden. Precision Medical, Inc. ist nicht
verantwortlich fir Gerate, die wahrend des Transports beschadigt werden.
Siehe Bestimmungen fiir Warenriicksendungen (Return Policy) von Precision
Medical, Inc. im Internet unter www.precisionmedical.com.

ENTSORGUNGSANWEISUNGEN

Der Sauerstoff-Monitor enthalt moglicherweise elektrische Komponenten, die
fur die Umwelt gefahrlich sind. Entsorgen Sie Gerat NICHT im Hausmiuill.

Der Sauerstoff-Monitor enthalt interne Batterien. Batterien enthalten
Materialien, die die Umwelt verseuchen kénnen, wenn sie unsachgemaf}
entsorgt werden.

Der Sauerstoff-Sensor enthalt Blei. Entsorgen Sie Sensor NICHT in Hausmiill
ab. Entsorgung Sie in Ubereinstimmung mit den lokalen Regelungen ab.

Treten Sie mit lhrer lokalen Abfallwirtschaft fiir Beseitigung der
elektronischen Ausristung in Verbindung.

INO

=
o
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FEHLERBEHEBUNG

Bei Versagen des Sauerstoffmonitors den Abschnitt Fehlerbehebung zu Rate ziehen.
Wenn das Problem damit nicht geldst werden kann, wenden Sie sich an lhren

Lieferanten.

Vorsicht: Versuchen Sie nicht, das Gerat instandzuhalten, wenn wenn es in Gebrauch

ist.

Problem

Wahrscheinlicher Grund

Abhilfe

Eine schwache
Batterieanzeige erscheint,
begleitet von einem 30
Sekunden langen Alarm
(Zwitscherton)

1. Batteriespannung ist
niedrig

. 4 neUe Alkali- Mignonzellen

(Typ AA) einlegen

Check Sensor” erscheint
auf der Anzeige, begleitet
von einem kontinuierlichen
getakteten Alarmton

1. Kabelanschlisse sitzen
nicht richtig

2. Sauerstoffsensor
funktioniert nicht

. Sicherstellen, dass alle

Kabelanschllsse richtig sitzen
und die Sicherungsringe
festgezogen wurden

3. Der verwendete 2. Gegen einen neuen
Sauerstoffsensor ist nicht Sauerstoffsensor von
von Precision Medical Precision Medical
austauschen
3. einen neuen Sauerstoffsensor
von Precision Medical
anbringen
Neuer Sauerstoffsensor 1. Die Temperatur des 1. Etwa 20 Minuten warten, bis
reagiert nur langsam oder Sauerstoff- sensors sich der Sauerstoffsensor an
scheint abzuwandern hat sich noch NICHT sein Umfeld angepasst hat,
stabilisiert dann den Sauerstoffmonitor
erneut kalibrieren
Sauerstoffsensor reagiert 1. Kondensation am 1. Kondensation entfernen
nicht auf Veranderungen in Sauerstoffsensor 2. Gegen einen neuen
der Sauerstoff- konzentration |2. Defekter Sauerstoffsensor von
Sauerstoffsensor Precision Medical
austauschen
Alarmton im Dreiertakt und 1. Sauerstoffable- sungen |1. Die obere/untere Alarmgrenze
blinkende LED liegen auBerhalb justieren, so dass sie sich
der oberen/unteren oberhalb/unterhalb des
Alarmgrenzen angezeigten Sauerstoffwertes
2. Verlust der Luft- oder befindet
Sauerstoffzufuhr 2. Luft- oder Sauerstoffzufuhr
wieder anschlieRen
Tasten funktionieren nicht 1. Die Tastatur ist gesperrt |1. Die Tastatur entriegeln
(Eingeschaltet)
Keine Anzeige/ LCD-Anzeige |1. Entladene Batterien 1. Ausrichtung prifen bzw. 4
schaltet sich nicht ein 2. Falsch eingelegte neue Alkali- Mignonzellen
Batterien (Typ AA) einlegen
2. Prufen, ob die Pole der
Batterien richtig ausgerichtet
sind (+/-)
“” erscheint auf der Anzeige |1. Ungeeigneter bzw. 1. Sauerstoffmonitor neu
falscher Sauerstoffsensor kalibrieren
2. Ungeeignete Luft-/ 2. Luft-/Sauerstoffquelle
Sauerstoffquelle Uberpriifen
3. Defekter 3. Gegen einen neuen
Sauerstoffsensor Sauerstoffsensor von
Precision Medical
austauschen

Oxveen MoniTor

17



ALARMZUSTANDE

Alarmzustand Warnungs-Bedeutung Korrektur-MaBnahme
LED fur obere Alarmgrenze Gemessene 02 » Justieren Sie 02
blinkt und Alarmton ertont Konzentration ist hoher Konzentrationsquelle auf
als der Sollwert der vorgeschriebene Dosis.
eingestellten oberen » Obere Alarmgrenze auf den
Alarmgrenze. vorgeschriebenen Grenzwert
einstellen.
LED fur untere Alarmgrenze | Gemessene O2 » Justieren Sie O-2
blinkt und Alarmton ertont Konzentration ist niedriger Konzentrationsquelle auf
als der Sollwert der vorgeschriebene Dosis.
eingestellten unteren * Untere Alarmgrenze auf den
Alarmgrenze. vorgeschriebenen Grenzwert
einstellen.
Symbol fiir schwache Die eingelegten Batterien » Ersetzen Sie alle Batterien
Batterie wird angezeigt und sind fast leer und mussen durch neue Batterien.
02 zeigt ,-- -, anstelle bald ersetzt werden.
eines Wertes an.
Sauerstoff-Sensor-Symbol an. | Sauerstoff-Sensor-Ausfall » Ersetzen Sie O2 Sensor
» Eichen Sie O2 Monitor nach

ERSATZTEILE

Beschreibung Art.-Nr.
User Manual 505127DE
Precision Medical Sauerstoffsensor mit Flowdiverter 504877
T-Stlick 505126
Verlangerbares Kabel 504937
Alkali-Mignonzellen (Typ AA) (4er-Packung) 505124-4
GummifiiRe (4) 505122-4
Batteriefachdeckel 504909
V Block 505010
Flowdiverter 505344
ZUBEHOR
Beschreibung Art.-Nr.
Wandhalterung fur Monitor 505189
Senkrechte Standerhalterung fiir Monitor 505013
Horizontale Standerhalterung fur Monitor 505014
Schwalbenschwanz-Halterung 505012
Schraube der Schwalbenschwanz- Halterung 505712

HINWEIS: Bei Bestellungen von Ersatzteilen miissen immer die Artikelnummer (falls bekannt)
sowie die Modell- und Seriennummer des Instruments, flir das die Teile bestimmt sind,
angegeben werden.

Oxvyeen MoniTor
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EINGESCHRANKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Precision Medical, Inc. gewahrleistet, dass der Sauerstoffmonitor (das Produkt) fiir den folgenden Zeitraum
frei von Ausflihrungs- und/oder Materialmangeln ist:

Zwei (2) Jahre ab Versand.

Sollte innerhalb des anwendbaren Zeitraums ein Defekt am Gerét auftreten, wird Precision Medical, Inc.
nach schriftlicher diesbezuglicher Benachrichtigung (die innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des
vermeintlichen Defekts durch den Kunden bei Precision Medical, Inc. eingeht) und nach Beweiserbringung,
dass das Gerat in Ubereinstimmung mit den Anweisungen von Precision Medical, Inc. und gemaR den

in der Branche Ublichen Verfahren gelagert, installiert, gewartet und betrieben wurde, und dass keine
Veranderungen, Substitutionen bzw. Umbauten an dem Produkt vorgenommen wurden, diesen Mangel
durch entsprechende Reparatur oder Ersatz auf eigene Kosten beheben.

Precision Medical, Inc. garantiert fur einen Zeitraum von sechzehn (16) Monaten ab Versand, dass der
504877 Sauerstoffsensor, der im Lieferumgang des PM5900 Sauerstoffmonitors enthalten ist, frei von
Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte innerhalb des anwendbaren Zeitraums ein Defekt am Geréat
auftreten, wird Precision Medical, Inc. nach schriftlicher diesbezliglicher Benachrichtigung (die innerhalb
von 30 Tagen nach Entdeckung des vermeintlichen Defekts durch den Kunden bei Precision Medical,

Inc. eingeht) und nach Beweiserbringung, dass das Gerat in Ubereinstimmung mit den Anweisungen von
Precision Medical, Inc. und gemaR den in der Branche ublichen Verfahren gelagert, installiert, gewartet
und betrieben wurde, und dass keine Veranderungen, Substitutionen bzw. Umbauten an dem Produkt
vorgenommen wurden, diesen Mangel durch entsprechende Reparatur oder Ersatz auf eigene Kosten
beheben. Sollte ein Sensor eine Reparatur oder einen Ersatz erfordern, gilt fir den neuen/reparierten
Sensor die Restzeit der Originalgarantie. Ein Sensor wird nicht als defekt angesehen, wenn er nach seiner
normalen geschéatzten Nutzungskapazitat ausfallt, und ein normaler Verschleil® aufgrund einer langeren
Nutzung des Sensors als die geschéatzten %-02- Stunden sind unter dieser Garantie nicht gedeckt.
MUNDLICHE AUSSAGEN STELLEN KEINE GARANTIE DAR.

Die Vertreter von Precision Medical, Inc. oder andere Handler sind nicht befugt, mindliche Garantien tber
das in dieser Garantie beschriebene Produkt zu geben, und solche Aussagen sind nicht bindend und nicht
Teil des Kaufvertrags. Daher ist diese Erklarung die endgliltige, vollstandige und exklusive Darstellung der
Vertragsbedingungen.

DIESE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND STEHT ANSTELLE ALLER AUSDRUCKLICHEN
ODER INBEGRIFFENEN GEWAHRLEISTUNGEN DER MARKTGANGIGKEIT, EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERER QUALITATSGARANTIEN.

Unter keinen Umstanden ist Precision Medical, Inc. haftbar fur besondere, Begleit- oder Folgeschéden,
insbesondere entgangenen gewinn, entgangenen Umsatz oder Personen- oder Sachschaden.

Die Behebung der Mangel gemal dem Vorstehenden stellt die Erfiillung aller Haftpflichten seitens
Precision Medical, Inc. dar, egal ob basierend auf Vertrag, Haftung aufgrund von Fahrlassigkeit,
verschuldensunabhangiger Haftung oder anderweitig. Precision Medical, Inc. behélt sich das Recht vor,
ohne Vorankiindigung die Herstellung eines Produkts einzustellen oder die fiir ein Produkt verwendeten
Materialien, Entwiirfe oder Spezifikationen zu andern.

Precision Medical, Inc. behalt sich das Recht vor, Schreib- oder drucktechnische Fehler ohne
Vertragsstrafe zu korrigieren.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nahtéavissa sivustollamme:
http://www.precisionmedical.com/documentation

M Precision Medical, Inc
300 Held Drive CE€
Northampton PA 18067, USA 0088

m Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague
Niederlande

Tel.: +31 (0) 70 345 8570
Fax: +31 (0) 70 346 7299
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Zertifiziert nach DIN EN 1SO 13485
Klinikbedarf - Sonderlésungen

HVS Oliver Hornla GmbH & Co. KG Beratung - Service

www.hvshoernla.de Autorisierter Fachbetrieb
¥/ www.sauerstoffmischer.com Kundendienst & Vertrieb

s‘& E-Mail: info@hvshoernla.de von Luft-Sauerstoff-Mischern

Westendstrale 21 - 87488 Betzigau
Telefon +49 83159097 94
Telefax +49 831590 97 69

UNSERE SERVICELEISTUNGEN

Wir bieten lhnen:
» Vor-Ort-Service fiir Deutschland, Osterreich und die Schweiz mit unserem kompetenten Service-Team
» Schnelle und unkomplizierte Serviceabwicklung durch unsere Fachwerkstatt

» Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Medizinprodukteberater - telefonisch oder vor Ort

Unsere Leistungen beinhalten:

Wartung, Inspektion und Reparatur sowie elektrische Prifung an folgenden Geraten:
» Luft-Sauerstoff-Mischer

» Sauerstoff-Uberwachungsmonitore

» Atemgasbefeuchter, Perivent, Airvo, CosyCot, Infant Warmer

» |IPPB-Atemtherapiegerate

» Vakuumregler

» Beatmungsgerate der Vyaire-Unternehmensgruppe

Unsere Service- und Wartungsarbeiten fihren wir nach Herstellervorgabe sowie nach MPBetreibV und elektrische
Prifungen nach DGUV Vorschrift 3 durch. Selbstverstandlich sind wir von allen Hersteller geschult und autorisiert.

Vor-Ort-Service

Die Firma HVS Hérnla bietet Ihnen flichendeckend fiir Deutschland, Osterreich und die Schweiz einen Vor-Ort-Service
flr Wartungen, Inspektionen, elektrische Prufungen und Reparaturen an.

lhre Vorteile sind:

» Ein Ansprechpartner vor Ort

» Entlastung des medizinischen Personals sowie der technischen Abteilung lhrer Einrichtung

» Kostentransparenz durch unsere preiswerten Servicepauschalen

» Bereitstellung von Uberbriickungsgeraten wahrend der Durchfiihrung der Servicearbeiten - dadurch wird eine
unterbrechungsfreie Versorgung in lhrer Einrichtung sichergestellt.

» Rechtzeitige Ankindigung auf den Stationen um einen reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten
» EDV-gestUtzte Erinnerung der anstehenden Malinahmen

» Auf Wunsch Einweisung nach MPBetreibV durch unsere Medizinprodukteberater

Fachwerkstatt-Service

Unsere qualifizierte Fachwerkstatt garantiert eine schnelle und unkomplizierte Serviceabwicklung.

lhre Vorteile sind:

» Auftragsabwicklung innerhalb von 5 Werktagen

» Bei Bedarf Bereitstellung von kostengiinstigen Uberbriickungsgeréten in transportsicheren Versandkoffern
» Erstellung eines detaillierten Kostenvoranschlags

» Sendungsverfolgung

» EDV-gestUtzte Erinnerung der anstehenden Malinahmen

LASSEN SIE SICH VON UNSEREN DIENSTLEISTUNGEN UBERZEUGEN!
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Ihr kompetenter Ansprechpartner fiir Vertrieb und Service:

> Klinikbedarf > Beratung
> Sonderlosungen » Service

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

www.hvshoernla.de
www.sauerstoffmischer.com
Oliver Hérnla info@hvshoernla.de

Westendstral3e 21 Telefon +498315909794
87488 Betzigau Telefax +49 8315909769
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